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VacQfix é uma marca registada da Qfix.

Exact® é uma marca registada da Varian Medical Systems.

Clorox® é uma marca comercial registada da Clorox Company.

Cidex® é uma marca comercial registada da Johnson & Johnson.

Virox® é uma marca comercial registada da Virox Technologies Inc.

Advena Limited
Tower Business Centre, 2nd Flr
Tower Street, Swatar, BKR 4013
Malta

Qfix
440 Church Rd, 
Avondale, Pennsylvania, USA
+1 712-737-8688 
www.CQmedical.com

Raditec Medical AG
Schlossberg 5a 
5454 Bellikon
Switzerland
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AVISOS
! AVISO ! NÃO É PERMITIDA NENHUMA MODIFICAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO. SE QUALQUER PARTE DESTE 
DISPOSITIVO FOR SUBMETIDA A UMA CARGA PREJUDICIAL, PARECER ESTAR DANIFICADA OU FUNCIONAR 
INADEQUADAMENTE, INTERROMPER IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO E ENTRAR EM CONTACTO COM A CQ 
MEDICAL ATRAVÉS DO NÚMERO DE TELEFONE +1 712-737-8688 OU DO E-MAIL SUPPORT@CQMEDICAL.
COM.

! AVISO ! NÃO UTILIZE CANETAS OU OUTROS OBJECTOS PARA ESVAZIAR/ENCHER A ALMOFADA DE 
VÁCUO! RECOMENDAMOS VEEMENTEMENTE QUE UTILIZE UMA BOMBA DE VÁCUO APROVADA PELA CQ 
MEDICAL PARA ESVAZIAR/ENCHER A ALMOFADA.

INCIDENTES GRAVES
Comunique quaisquer incidentes graves (por ex., incidentes que resultem em, ou tenham o potencial de resultar 
em, morte ou lesão grave) à CQ Medical e à sua Autoridade Competente nacional.

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA NO AMBIENTE DE IRM
	 Os testes não clínicos demonstraram que as almofadas VacQfix são condicionais para RM. Este dispositivo 

pode ser utilizado num sistema de RM que cumpra as seguintes condições:

•	 Campo magnético estático de 1,5 T ou menos.

•	 A haste da válvula VacQfix deve permanecer fora do plano da imagem.

	 Os testes não clínicos demonstraram que o marcador VacQfix é seguro para RM. Depois de cumpridas as 
condições para as almofadas VacQfix, o marcador VacQfix pode ser utilizado num ambiente de RM. 

PRECAUÇÕES GERAIS
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ETIQUETAS DE AVISO E DESCRIÇÕES
Consultar CQmedical.com para obter uma listagem dos símbolos e respectivas definições.

PRECAUÇÕES GERAIS

CONDICIONAL PARA RM
Um produto com segurança demonstrada no ambiente de RM de 
acordo com determinadas condições definidas.

Estas condições estão definidas na página 4 na secção Informações 
sobre segurança no ambiente de IRM.

SEGURO PARA RM
Um produto que não representa quaisquer perigos conhecidos 
resultantes da exposição em qualquer ambiente de RM Os 
produtos seguros para RM são compostos por materiais que são 
electricamente não condutores, não metálicos e não magnéticos.
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Este dispositivo destina-se a imobilizar, posicionar e reposicionar os pacientes submetidos a radioterapia.

! NOTA ! A legislação federal dos Estados Unidos limita a venda deste dispositivo a médicos ou mediante 
prescrição médica.

GRUPOS DE PACIENTES ALVO

Pacientes submetidos a radioterapia ou procedimentos de imagiologia de diagnóstico.

UTILIZADORES PREVISTOS

O utilizador previsto para os produtos é uma pessoa qualificada de acordo com os requisitos da região regulamentar.

UTILIZAÇÃO PREVISTA
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INSTALAÇÃO
AJUSTAR O MARCADOR

O marcador VacQfix pode ser incrementado nas seguintes combinações:

Para ajustar a localização dos blocos de marcação, remova o parafuso de nylon utilizando uma chave Allen 
de 6 mm, rodando-a no sentido anti-horário. Desloque o bloco de marcação para o local pretendido e aperte 
novamente os parafusos, rodando-os no sentido horário (fig. 1 e 2).

A B C D

Fig. 1 Fig. 2

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
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INSTALAÇÃO
LIGAR O MARCADOR VACQFIX OPCIONAL

! OBSERVAÇÃO ! Pode ser utilizado um único marcador em qualquer almofada. Pode ser utilizado um marcador 
adicional conforme necessário para um maior rigor no reposicionamento em almofadas mais compridas.

1.	 Encaixe uma barra de localização por cada marcador que está 
a ser utilizado na superfície da kVue ou da inserção kVue (kVue 
Insert). Para encaixar, coloque cada uma das extremidades da 
barra de localização nos encaixes de marcação compatíveis 
com Varian Exact® adequados e encaixe na respectiva posição 
(fig. 3).

2.	Localize o(s) marcador(es) na(s) barra(s) de localização alinhando 
os pinos de marcação vermelhos com o orifício e a ranhura no(s) 
marcador(es) (fig. 4 e 5).

3.	Encha a almofada com ar suficiente de modo a que as dobras e 
pregas sejam eliminadas. De seguida, coloque a almofada por 
cima do(s) marcador(es) (fig. 6).

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Fig. 6
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CONFIGURAÇÃO
1.	 Ligue a mangueira de vácuo à válvula. Ouvir um estalido irá garantir que 

foi efectuada uma ligação correcta e que a mangueira e a válvula foram 
encaixadas adequadamente (fig. 7).

2.	Encha a almofada com ar suficiente, de modo a que as dobras e 
pregas sejam eliminadas. Antes de o paciente ser posicionado, molde 
previamente a almofada para se certificar que o enchimento se encontra 
no local correcto. É necessário obter um nível de vácuo rígido, mas 
relativamente moldável, para garantir um posicionamento correcto do 
paciente. Pode testar a rigidez da almofada pressionando-a com 2 dedos 
(fig. 8).

! OBSERVAÇÃO ! NÃO encha demasiado a almofada.

3.	Coloque o paciente na almofada e comece a aspirar o ar para fora. Molde 
a almofada à volta do paciente, conforme necessário. A almofada deve 
permanecer moldável, mas relativamente rígida (fig. 9).

4. Continue a spirar até que a almofada se torne firme à volta do paciente. 
Para garantir que é atingido o vácuo máximo, continue a operar a bomba de 
vácuo durante mais 5 minutos até que a almofada esteja completamente 
rígida para garantir um posicionamento adequado.

! OBSERVAÇÃO ! Poderá ser necessário aspirar a almofada durante 
um período de tempo superior ou inferior a 5 minutos, dependendo do 
tamanho da almofada e da bomba de vácuo.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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INSTRUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DA BOMBA DE VÁCUO
ESVAZIAR A ALMOFADA

1.	 Ligue a bomba à corrente eléctrica.

2.	Ligue a mangueira à porta de vácuo da bomba, caso a bomba tenha portas de vácuo ou de ar.

3.	 Ligue o vácuo, utilizando o interruptor ou o pedal de pé.

ENCHER A ALMOFADA

1.	 Ligue a bomba à corrente eléctrica.

2.	Ligue a mangueira à porta de ar da bomba, caso a bomba tenha portas de vácuo ou de ar.

3.	 Ligue o ar, utilizando o interruptor ou o pedal de pé.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
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LIMPEZA DAS ALMOFADAS VACQFIX™
Para limpar, aplique solução num pano limpo e passe na superfície. Inspecione visualmente o dispositivo e, se não 
estiver limpo, repita os passos de limpeza anteriores até ficar visualmente limpo. Utilize um pano limpo embebido 
em água para remover quaisquer resíduos do agente de limpeza do dispositivo. Para secar, limpe o dispositivo 
com um pano limpo e seco. Foi testado o material de limpeza indicado a seguir e considerado adequado para 
limpar o dispositivo.

•	 Água 

•	 Sabão e água 

DESINFEÇÃO DAS ALMOFADAS VACQFIX™ 
Para desinfetar o dispositivo, utilize um dos seguintes desinfetantes de acordo com as instruções do fabricante. 

•	 Solução de lixivia Clorox® a 10% 

•	 Solução desinfetante de dialdeído ativada com Cidex® a 2,4% 

•	 Virox® ,5% Accelerated Hydrogen Peroxide Solution 

•	 Álcool isopropílico 

Não utilize outros solventes para limpar almofadas de vácuo.

ARMAZENAMENTO 
1.	 As almofadas VacQfix devem ser completamente esvaziadas.

2.	Armazene adequadamente as almofadas em prateleiras, num local fresco e seco, afastadas da exposição a 
potenciais perfurações e à luz solar direta, durante o decorrer do tratamento e após a sua utilização. 

Caso sejam necessários outros adaptadores de vácuo, encontra-se disponível o RT-PUMP-KIT.

MANUTENÇÃO
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Este folheto de Instruções de utilização aplica-se aos seguintes números de peça:

LISTA DE PEÇAS

Código do produto Descrição

RT-4517-0002 VacQfix Cushion, 160 cm x 120 cm/80 cm, 2 Chambers

RT-4517-0002M VacQfix Cushion, 165 cm x 130 cm, 2 Tapered (Economy valve)

RT-4517-0003 VacQfix Cushion, 230 cm x 120 cm/80 cm, 3 Chambers

RT-4517-0003M VacQfix Cushion, 230 cm x 120 cm/80 cm, 3 Chambers

RT-4517-100100F30 VacQfix Cushion, 100 cm x 100 cm, 30L fill

RT-4517-100100F30M VacQfix Cushion, 100 cm x 100 cm, 30L fill

RT-4517-100100F40 VacQfix Cushion, 100 cm x 100 cm, 40L fill

RT-4517-100100F40M VacQfix Cushion, 100 cm x 100 cm, 40L fill

RT-4517-100100TRAPF35 VacQfix Cushion, 100 cm x 100 cm, TRAP, 35L fill

RT-4517-100130PENF45 VacQfix Cushion, 100 cm x 130 cm, PEN, 45L fill

RT-4517100130PENF45M VacQfix Cushion, 100 cm x 130 cm, PEN, 45L fill

RT-4517-100150F70 VacQfix Cushion, 100 cm x 150 cm, 70L fill

RT-4517-100150F70M VacQfix Cushion, 100 cm x 150 cm, 70L fill

RT-4517-100220F120 VacQfix Cushion, 100 cm x 220 cm, 120L fill

RT-4517-100220F120M VacQfix Cushion, 100 cm x 220 cm, 120L fill

RT-4517-10070F30 VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 30L fill

RT-4517-10070F30M VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 30L fill

RT-4517-10070F35 VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 35 liter fill

RT-4517-10070F35M VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 35 liter fill

RT-4517-10070F40 VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 40L fill

RT-4517-10070F40M VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 40L fill

RT-4517-12075F35 VacQfix Cushion, 120 cm x 75 cm, 35L fill

RT-4517-230120T80F90 VacQfix Cushion, 120 cm/80 cm x 230 cm, 90L fill

RT-4517-230120T80F90M VacQfix Cushion, 120 cm/20 cm x 230 cm, 90L fill

RT-4517-4079VF15 VacQfix Cushion, 40 cm x 79 cm, 15L fill

RT-4517-4079VF15M VacQfix Cushion, 40 cm x 80 cm, 15L fill

RT-4517-4080F15 VacQfix Cushion, 40 cm x 80 cm, 15L fill

RT-4517-4080F15M VacQfix Cushion, 40 cm x 80 cm, 15L fill

RT-4517-5070F15 VacQfix Cushion, 50 cm x 70 cm, 15L fill

RT-4517-5070F15M VacQfix Cushion, 50 cm x 70 cm, 15L fill

RT-4517-70120F40 VacQfix Cushion, 120 cm x 70 cm, 40L Fill Gen.II

RT-4517-70150F60 VacQfix Cushion, 70 cm x 150 cm, 60L fill
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LISTA DE PEÇAS
Código do produto Descrição

RT-4517-70150F60M VacQfix Cushion, 70 cm x 150 cm, 60L

RT-4517-7070F20 VacQfix Cushion, 70 cm x 70 cm, 20L fill

RT-4517-7070F20M VacQfix Cushion, 70 cm x 70 cm, 20L fill

RT-4517-80150F65 VacQfix Cushion, 150 cm x 80 cm, 65L fill

RT-4517-80150F65M VacQfix Cushion, 150 cm x 80 cm, 65L fill

RT-4517-IND01 VacQfix Indexer

RT-4517-PB1 VacQfix Cushion, Prone Breast Cushion w/Contralateral Breast Support

RT-4517-PB3 VacQfix Cushion, 96 cm x 55 cm, 12L fill

RT-4517-PB3M VacQfix Cushion, 96 cm x 55 cm, 12L fill

RT-4517-PB4 VacQfix Cushion, 96 cm x 55 cm, 15L fill

RT-4517-PB4M VacQfix Cushion, 96 cm x 55 cm, 15L fill

RT-4517-T6565F7 VacQfix Cushion, 65 cm x 65 cm, T-Shaped, 7L fill

RT-4517-T6565F7M VacQfix Cushion, 65 cm x 65 cm, T-Shaped, 7L fill

RT-4517-T7993F20 VacQfix Cushion, 79 cm x 93 cm, 20L fill

RT-4517-T7993F20M VacQfix Cushion, 79 cm x 93 cm, 20L fill
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