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GENEL ONLEMLER

UYARI IFADELERI

1 UYARI ! BU EKIPMANDA MODIFIKASYON YAPILMASINA I1ZIN VERILMEZ. CIHAZIN HERHANGI BIR KISMI
COK YUKSEK DUZEYDE BIR YUKE MARUZ KALIR, HASARLI GORUNUR VEYA UYGUN OLMAYAN BIR SEKILDE
CALISIRSA KULLANIMI HEMEN KESIN VE +1 484-720-6054 VEYA TECHSUPPORT@QFIX.COM KANALIYLA
QFIX ILE IRTIBAT KURUN.

! UYARI ! VAKUM MINDERINI SISIRMEK/INDIRMEK ICIN KALEM VEYA BASKA NESNELER KULLANMAYIN!
MINDERI SISIRMEK/INDIRMEK ICIN QFIX ONAYLI BIR VAKUM POMPASI KULLANILMASI ONEMLE ONERILIR.

CEVRESEL KOSULLAR

Ciddi olaylar lutfen (6r. 61im ya da ciddi yaralanmaya yol a¢an veya yol agma potansiyeli bulunan olaylar) hem Qfix
firmasina hem de llkenizde yetkili makama bildirin.

MRG GUVENLILIGI BILGILERI

Klinik disi testlerde VacQfix Minderlerin MR Kosullu oldugu go&sterilmistir. Bu cihaz, asadidaki kosullari
karsilayan bir MR sisteminde kullanilabilir:

+ 1,5 T veya daha diisiik statik manyetik alan.

« VacQfix supap sapl, goriintiileme diizleminin disinda kalmahlidir.

Klinik digI testlerde Vachjx indeksériin MR Giivenli oldugu gosterilmistir. VacQfix Minderlerin kosullari
saglandigi surece VacQfix Indeksér herhangi bir MR ortaminda kullanilabilir.
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GENEL ONLEMLER

UYARI ETIKETLERI VE TANIMLARI

Sembollerin listesi ve tanimlari icin Qfix.com sitesine bakin.

MR KOSULLU

Tanimli kosullarda MR ortaminda glvenli oldugu gdsterilmis dgeleri
M R ifade eder.

Bu kosullar sayfa 4'te MRG Givenliligi Bilgileri boéliminde

tanimlanmistir.

MR GUVENLI

Herhangi bir MR ortamina maruz kaldiginda bilinen tehlike arz
etmeyen 6geleri ifade eder. MR Guvenli 6geler elektrigi iletmeyen,
metalik olmayan ve manyetik 6zelligi bulunmayan malzemelerden
olusur.
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KULLANIM AMACI

Bu cihazin kullanim amaci, radyasyon tedavisi olan hastalari hareketsizlestirmek, konumlandirmak ve yeniden
konumlandirmaktir.

I'NOT ! Bu cihazin satisi, ABD federal yasalarina gore sadece hekimler tarafindan veya onlarin siparisi lizerine
yapilabilir.

HASTA HEDEF GRUPLARI
Radyasyon tedavisi ya da diyagnostik goriintileme prosedurleri uygulanmakta olan hastalar.

HEDEF KULLANICILAR
Uriinlerin hedef kullanicisi, diizenleyici bolgedeki gerekliliklere uygun sekilde vasifli kisidir.
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CALISTIRMA TALIMATI

MONTAJ

INDEKSORUN AYARLANMASI

VacQfix indeksor asagidaki dizenlerde kurulabilir:

indeksleme bloklarinin yerini ayarlamak icin 6 mm’lik bir Altigen Anahtari saatin ters yéniinde déndiirerek naylon
viday sékiin. indeksleme blogunu istenen konuma gétiiriin ve vidalar saat yéniinde déndiirerek tekrar sikin
(Sekil 1ve 2).

Sekil 1 Sekil 2
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CALISTIRMA TALIMATI

MONTAJ

ISTEGE BAGLI VACQFIX INDEKSORUN BAGLANMASI

! NOT ! Bir indeksér, herhangi tek bir minder iistiinde kullanilabilir. Daha uzun minderlerde yeniden
konumlandirma acisindan daha iyi dogruluk elde etmek icin gerektiginde ek bir indeksor kullanilabilir.

1. Kullanilan her indeksér icin bir adet Yerlestirme Cubugunu
kVue cihazinin veya kVue Insert’in ylzeyine baglayin. Takmak
icin, Yerlestirme Cubugunun uclarindan birini Varian Exact® ile
uyumlu uygun indeks dislerine yerlestirip yerine oturtun (Sekil 3).

2. Kirmizi indeksleme pimlerini, indeksér(ler) icindeki delik ve yuva
ile hizalayarak indeksérii (indeksérleri) Yerlestirme Cubugu
(Cubuklan) Ustline yerlestirin (Sekil 4 ve 5).

Sekil 4

Sekil 5

3. Yastigi, katlanmalarin ve kinisikliklarin giderilmesine yetecek
kadar havayla doldurun. Sonra yastigi indeksor(ler) lzerine
yerlestirin (Sekil 6).

Sekil 6
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CALISTIRMA TALIMATI

KURULUM

1. Vakum hortumunu supaba takin. Bir ‘tik’ sesi duydugunuzda dogru
baglanti yapiimis olup, hortum ve supap dogru sekilde birbirine ge¢mistir
(Sekil 7).

Sekil 7

2. Yastigi, katlanmalarin ve kinsikliklarin giderilmesine yetecek kadar havayla
doldurun. Hasta konumlandirimadan 6nce, minderin dogru yerlerde
dolmasini temin etmek icin mindere 6nceden sekil verin. Dogru hasta
konumlandirmasiicin sert ama nispeten sekillendirilebilir bir vakum diizeyi
gereklidir. Minderin sertligini 2 parmagdinizla bastirarak test edebilirsiniz
(Sekil 8).

I NOT ! Minderi asiri DOLDURMAYIN.
Sekil 8

3. Hastayr mindere yatinn ve havayl vakumla almaya baslayin. Minderi
hastanin etrafinda gerektigi gibi sekillendirin. Mindere sekil verilebilmeli,
ancak minder nispeten sert olmalidir (Sekil 9).

4. Minder hastanin etrafinda sertlesene kadar havayl vakumla almaya
devam edin. Minderin tamamen sertlesip hastaya dogru konumlandirma
saglayacak azami vakumu elde etmek icin vakum pompasini 5 dakika
daha calistirin.

Sekil 9
I NOT ! Minderin ve vakum pompasinin boyutuna bagl olarak mindere
5 dakikadan daha uzun veya daha kisa bir siire vakum uygulanmasi
gerekebilir.
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CALISTIRMA TALIMATI

VAKUM POMPASI iCiN TALIMAT

MINDERIN HAVASINI BOSALTMAK iCIN:
1. Pompanin kablosunu elektrik prizine takin.
2. Pompanin hem vakum hem de hava c¢ikiglari varsa hortumu pompanin vakum ¢ikisina takin.

3. Anahtari veya ayak pedalini kullanarak vakumu c¢alistirin.

MINDERI SISIRMEK iCIN:
1. Pompanin kablosunu elektrik prizine takin.
2. Pompanin hem vakum hem de hava cikislar varsa hortumu pompanin hava c¢ikisina takin.

3. Anahtar veya ayak pedalini kullanarak pompayi calistirin.
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BAKIM

VACQFIX" MINDERLERIN TEMIZLENMESI

Temizlemek icin sollisyonu temiz bir beze uygulayin ve yiizeyi bezle silin. Cihazi gorsel olarak inceleyin, eger temiz
degilse temiz goriinene kadar dnceki temizleme adimlarini tekrarlayin. Herhangi bir temizlik maddesi kalintisini
gidermek uzere cihazi silmek icin suyla nemlendirilmis temiz bir bez kullanin. Kurulamak icin cihazi temiz, kuru bir
bezle silin. Asagidaki temizlik malzemeleri test edilmis ve cihazin temizlenmesi i¢in uygun bulunmustur.

« Su
« Sabunlu Su

VACQFIX"” MINDERLERIN DEZENFEKTE EDILMESI

Cihazi dezenfekte etmek icin Ureticinin talimatlarina uygun sekilde asagidaki dezenfektanlardan birini kullanin.
+ %10 Clorox® Camasir Suyu Sollisyonu
. Cidex® %2,4 aktive dialdehit dezenfeksiyon sollisyonu
+ Virox® %0,5 Hizlandiriimis Hidrojen Peroksit Sollisyonu
« izopropil Alkol

Vakumlu minderleri temizlemek i¢in baska ¢6zucu kullanmayin.

SAKLAMA

1. VacQfix Minderler tamamen bosaltiimalidir.

2. Minderleri, tedavi boyunca ve kullanimdan sonra serin ve kuru bir yerde bir depolama rafinda, minderlerde delik
acabilecek nesnelerden ve direkt glines 1sigindan uzakta uygun sekilde saklayin.

Baska vakum adaptorleri gerekirse RT-PUMP-KIT mevcuttur.
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BESKRIVNING

Bu Kullanma Talimatlari brosuri asagidaki parca numaralari igin gecerlidir:

Uriin Kodu

Aciklama

RT-4517-0002

VacQfix Cushion, 160 cm x 120 cm/80 cm, 2 Chambers

RT-4517-0002M

VacQfix Cushion, 165 cm x 130 cm, 2 Tapered (Economy valve)

RT-4517-0003

VacQfix Cushion, 230 cm x 120 cm/80 cm, 3 Chambers

RT-4517-0003M

VacQfix Cushion, 230 cm x 120 cm/80 cm, 3 Chambers

RT-4517-100100F30

VacQfix Cushion, 100 cm x 100 cm, 30L fill

RT-4517-100100F30M

VacQfix Cushion, 100 cm x 100 cm, 30L fill

RT-4517-100100F40

VacQfix Cushion, 100 cm x 100 cm, 40L fill

RT-4517-100100F40M

VacQfix Cushion, 100 cm x 100 cm, 40L fill

RT-4517-100100TRAPF35

VacQfix Cushion, 100 cm x 100 cm, TRAP, 35L fill

RT-4517-100130PENF45

VacQfix Cushion, 100 cm x 130 cm, PEN, 45L fill

RT-4517100130PENF45M

VacQfix Cushion, 100 cm x 130 cm, PEN, 45L fill

RT-4517-100150F70

VacQfix Cushion, 100 cm x 150 cm, 70L fill

RT-4517-100150F70M

VacQfix Cushion, 100 cm x 150 cm, 70L fill

RT-4517-100220F120

VacQfix Cushion, 100 cm x 220 cm, 120L fill

RT-4517-100220F120M

VacQfix Cushion, 100 cm x 220 cm, 120L fill

RT-4517-10070F30

VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 30L fill

RT-4517-10070F30M

VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 30L fill

RT-4517-10070F35

VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 35 liter fill

RT-4517-10070F35M

VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 35 liter fill

RT-4517-10070F40

VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 40L fill

RT-4517-10070F40M

VacQfix Cushion, 100 cm x 70 cm, 40L fill

RT-4517-12075F35

VacQfix Cushion, 120 cm x 75 cm, 35L fill

RT-4517-230120T80F90

VacQfix Cushion, 120 cm/80 cm x 230 cm, 90L fill

RT-4517-230120T80FO0M

VacQfix Cushion, 120 cm/20 cm x 230 cm, 90L fill

RT-4517-4079VF15

VacQfix Cushion, 40 cm x 79 cm, 15L fill

RT-4517-4079VF15M

VacQfix Cushion, 40 cm x 80 cm, 15L fill

RT-4517-4080F15

VacQfix Cushion, 40 cm x 80 cm, 15L fill

RT-4517-4080F15M

VacQfix Cushion, 40 cm x 80 cm, 15L fill

RT-4517-5070F15

VacQfix Cushion, 50 cm x 70 cm, 15L fill

RT-4517-5070F15M

VacQfix Cushion, 50 cm x 70 cm, 15L fill

RT-4517-70120F40

VacQfix Cushion, 120 cm x 70 cm, 40L Fill Gen.lI

RT-4517-70150F60

VacQfix Cushion, 70 cm x 150 cm, 60L fill
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BESKRIVNING

Uriin Kodu

Aciklama

RT-4517-70150F60M

VacQfix Cushion, 70 cm x 150 cm, 60L

RT-4517-7070F20

VacQfix Cushion, 70 cm x 70 cm, 20L fill

RT-4517-7070F20M

VacQfix Cushion, 70 cm x 70 cm, 20L fill

RT-4517-80150F65

VacQfix Cushion, 150 cm x 80 cm, 65L fill

RT-4517-80150F65M

VacQfix Cushion, 150 cm x 80 cm, 65L fill

RT-4517-INDO1

VacQfix Indexer

RT-4517-PB1 VacQfix Cushion, Prone Breast Cushion w/Contralateral Breast Support
RT-4517-PB3 VacQfix Cushion, 96 cm x 55 cm, 12L fill
RT-4517-PB3M VacQfix Cushion, 96 cm x 55 cm, 12L fill
RT-4517-PB4 VacQfix Cushion, 96 cm x 55 cm, 15L fill

RT-4517-PB4M

VacQfix Cushion, 96 cm x 55 cm, 15L fill

RT-4517-T6565F7

VacQfix Cushion, 65 cm x 65 cm, T-Shaped, 7L fill

RT-4517-T6565F7M

VacQfix Cushion, 65 cm x 65 cm, T-Shaped, 7L fill

RT-4517-T7993F20

VacQfix Cushion, 79 cm x 93 cm, 20L fill

RT-4517-T7993F20M

VacQfix Cushion, 79 cm x 93 cm, 20L fill

URUN KILAVUZU VE KULLANICI EL KiTABI — 2002538_IFU, VacQfix Cushion_TR

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | . +1610-268-0585 | ¥ +1 610-268-0588 | www.Qfix.com

13



1 4 URUN KILAVUZU VE KULLANICI EL KiTABI — 2002538_IFU, VacQfix Cushion_TR
Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | . +1 610-268-0585 | &% +1 610-268-0588 | www.Qfix.com



URUN KILAVUZU VE KULLANICI EL KiTABI — 2002538_IFU, VacQfix Cushion_TR 1 5
Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | . +1610-268-0585 | % +1 610-268-0588 | www.Qfix.com



440 Church Road

Avondale, PA 19311 USA
www.Qfix.com

. +1610.268.0585 / 800.526.5247
&= +1610.268.0588/800.831.8174

sales@Qfix.com

2002538_TR_E
2021-07



	GENEL ÖNLEMLER
	UYARI İFADELERİ
	ÇEVRESEL KOŞULLAR
	MRG Güvenliliği Bilgileri
	UYARI ETİKETLERİ VE TANIMLARI

	KULLANIM AMACI
	ÇALIŞTIRMA TALİMATI
	MONTAJ
	KURULUM
	VAKUM POMPASI İÇİN TALİMAT

	BAKIM
	VACQFIX™ MİNDERLERİN TEMİZLENMESİ 
	VACQFIX™ MİNDERLERİN DEZENFEKTE EDİLMESİ 
	SAKLAMA 

	Beskrivning


