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YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSLAUSEKKEET

1 VAROITUS ! TATA LAITTEISTOA El SAA MUUNTAA MILLAAN TAVALLA. JOS TAMAN LAITTEEN MITAAN
OSAA KUORMITETAAN LIIKAA, SE NAYTTAA VAURIOITUNEELTA TAI TOIMII VIRHEELLISESTI, LOPETA
KAYTTO VALITTOMASTI JA OTA YHTEYTTA QFIXIIN, PUH. +1 484-720-6054 TAl SAHKOPOSTITSE
OSOITTEESEEN TECHSUPPORT@QFIX.COM.

1 VAROITUS ! ONETOUCH LATCH -SALPA ON TARKKUUSMEKANISMI, JOTA KAYTETAAN VAIN
HYVAKSYTTYJEN QFIXIN KVUE-LAITTEIDEN KANSSA. HYVAKSYMATTOMAT LAITTEET, JOITA QFIX El
OLE VALMISTANUT JA JOITA QFIX El OLE VALIDOINUT, EIVAT EHKA OLE TURVALLISIA KAYTTAA JA
MITATOIVAT TAKUUN, JOS NIITA KAYTETAAN.

! VAROITUS ! KVUE ACCESS 360" JA KVUE ACCESS 360" G2 OVAT VAIN VIITTEELLISIA.

VAKAVAT HAITTATAPAHTUMAT

lImoita kaikista vakavista haittatapahtumista (esim. tapahtumat, joista seuraa tai voi seurata kuolema tai vakava
vamma) sekd Qfixille ettd oman maasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

LISAVAROITUKSET

« Kaksoiskahvoja ja otintankoja ei ole tarkoitettu kantamaan potilaan painoa: Kahvoja El SAA kayttaa
potilaan asemointiin. Kahvoja El SAA kayttaa laitteeseen nousemiseen ja laitteesta poistumiseen.

- Potilaat voivat tarvita apua laitteeseen noustessaan ja laitteesta poistuessaan.

« Laitteen pituudesta johtuen suosittelemme, etta kaksi ihmista kasittelevat laitetta asennuksen ja
poistamisen aikana.

« Yhdella kertaa El SAA kadyttdaa useampaa kuin 3 pinottua CT-kiilaa. Muussa tapauksessa laite on
epdvakaa.

HOITOSATEEN VAIMENTUMINEN

kVue Access 360™ Couch Top -sisdkkeen rakenteelliset alueet vaimentavat fotonisateen. Todellinen
asennuskokoonpanosta riippuva vaimentuminen on varmistettava kdyt6ssa olevalla laitteistolla. Minka tahansa
laitteen kautta tapahtuva hoito, komposiittimateriaalista valmistetut mukaan lukien, aiheuttaa lisdéntynytta
ihoaltistusta.

KANTOKYKY

Tasaisesti jaettu kuorma tai hoitopdytdalustan enimmaistyokuorma EI SAA ylittda 200 kilogrammaa, kumpi
tahansa naistd on véhemman.

I HUOMAUTUS ! Yhdistettaessa OEM-hoitopodytaalustaan, kantokyky on ndiden kahden turvallisen
tyokuorman alhaisempi kantokyky. kVue Couch Top -hoitopdydan kuorma El saa ylittaa alkuperdisen
hoitopodytaalustan valmistajan maarityksia. Lue alkuperaisen valmistajan toimittama tuotekirjallisuus.
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YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET

Symboliluettelo ja symbolien maaritelmat ovat osoitteessa Qfix.com.

A
o -

200 kg
(440 Ib)

VARIAN PRS + ACCESS 360™
ﬁ < 150 kg (330 Ib)

TAI

A
o -

200 kg
(440 Ib)

VARIAN PRS + ACCESS 360™"G2
'I‘ﬁ < 150 kg (330 Ib)

VAN

KANTOKYKY

Tasaisesti jaettu kuorma tai kVue-sisdkkeen tai hoitopdytaalustan
turvallinen enimmaistyokuorma El SAA ylittdaa 200 kilogrammaa,
kumpi tahansa naista on vahemman.

Kaytettyna yhdessa Varian PRS -hoitopdyt&alustan kanssa
tasaisesti jaettu kuorma El SAA ylittdd 150 kilogrammaa.

ALA NOSTA

1 VAROITUS ! HOITOPOYTASISAKKEEN PAATA El SAA NOSTAA.

Liitinnastat voivat taittua tai rikkoutua ja tehdéa hoitopodydasta
kayttokelvottoman.

"NO STEP”-VIIVA

Rinta-aukon ulkopuolinen alue on tarkoitettu ja testattu tukemaan
potilaan ylavartaloa; sita El ole tarkoitettu tukemaan potilaan koko
painoa.

Jos hoitopoytdasisakkeen rinta-aukon ulkopuolella seisotaan tai
istutaan, hoitopdytasisdake voi vaurioitua tai aiheuttaa tapaturman.

TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS - 2002686_IFU, kVue Access 360_FI
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YLEISET VAROTOIMET

VAROITUSTARRAT JA KUVAUKSET

MAHDOLLINEN VAMMA

& Hoitopoytasisdakkeen ja muun hoitohuoneessa olevan laitteiston

valisen vamman mahdollisuus on olemassa. Hoitopoytaa
liikutettaessa on noudatettava varovaisuutta vammojen
valttamiseksi.

TORMAYS KANTURIIN

Hoitopdytdalustoja ja hoitopdita voidaan liikutella monin tavoin
& ja voi ilmeta tilanteita, joissa hoitopdytasisdake voi tormata

muihin kohteisiin kanturi mukaan lukien. Hoitopdytaa tai kanturia
lilkutettaessa on noudatettava varovaisuutta laitteistovaurioiden tai
potilasvammojen valttamiseksi.

I
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KAYTTOTARKOITUS

Tama laite on tarkoitettu sddehoitoa saavien potilaiden immobilisointiin, asemointiin ja uudelleenasemointiin.

'HUOMAUTUS ! Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan taman laitteen saa myyda vain laakari tai ladkarin
maarayksella.

POTILASKOHDERYHMAT
Potilaat, jotka saavat sddehoitoa tai joille tehddan diagnostisia kuvantamistoimenpiteita.

TARKOITETUT KAYTTAJAT
Tuotteiden tarkoitettu kayttdja on henkild, jolla on kyseisellad lainkdyttdalueella edellytetty patevyys.

TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS — 2002686_IFU, kVue Access 360_FI
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OMINAISUUDET

KUVAUS

kVue™ Access 360™ ja kVue Access 360™ G2 on tarkoitettu sekd vasemman ettéd oikean rinnan rintasyovén
hoitoon, mukaan lukien rinta kokonaisuudessaan tai osittain seka nopeutetut rintasyopéahoidot. Potilaan
asettaminen vatsamakuulle auttaa eristdmaan rinnan muista kriittisista riskialttiista elimista. Tama merkitsee
sitd, ettd sydadmen, keuhkojen ja ymparodivan terveen kudoksen altistusta voidaan minimoida samalla, kun
mahdollisesti:

- Hoito voidaan antaa yhtendisemmin
« lhoon kohdistuu véhemman toksisuusvaikutuksia
« Hengitysliike véhenee

Virtaviivainen, ulostyonnettavalla paatuella varustettu rakenne mahdollistaa seka viiston etta eritasoisen
hoitoyhteyden ja mahdollisesti korkeamman hoitoannoksen fraktiota kohti. Koska séteen reitti on paaasiallisesti
suoraan rintaan ja hoitopdyta on mahdollisimman véhan tielld, artefaktoja ja hajontaa voidaan minimoida.

Access Prone G2 (RT-4544-01) -laitetta voidaan kayttdad Access™ 360 G2 (RT-4544KV-10) -laitteen CT-/
MR-simulaatiolaitteena.

1 VAROITUS ! ACCESS 360 (RT-4544KYV) -LAITETTA El VOIDA KAYTTAA MINKAAN MUUN LAITTEEN KUIN
ITSENSA TAI MUIDEN ACCESS 360 (RT-4544KYV) -LAITTEIDEN SIMULAATIOLAITTEENA.

TARVITTAVAT LISAVARUSTEET

CT-nostimet (simulaatioon)

8 TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS — 2002686_IFU, kVue Access 360_FI
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OMINAISUUDET

KVUE™ ACCESS 360™ OSAT

®

@ Sisdke CT-nostimien paalla

TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS — 2002686_IFU, kVue Access 360_FlI 9
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OMINAISUUDET

KVUE™ ACCESS 360™ G2 OSAT

@

6 Sisdke CT-nostimien paalla

1 0 TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS - 2002686_IFU, kVue Access 360_FlI
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OMINAISUUDET

OSAT

1. KVUE" ACCESS 360" JA KVUE" ACCESS 360" G2 PRONE BREAST COUCH TOP -SISAKEJARJESTELMA

Access 360™ ja Access 360™ G2 -jarjestelm&a kéytetdan rinta- ja solisluualueen sddehoitoa
vatsamakuuasennossa saavien potilaiden asemointiin ja valmisteluun.

2. KVUE" ACCESS 360" JA KVUE" ACCESS 360" G2 — PRONE BREAST COUCH TOP -SISAKE

kVue-jarjestelman ansiosta oikean- ja vasemmanpuoleiset Access 360™- ja Access 360 G2 -sisdkkeet seka
muut kVue Couch Top -sisakkeet voidaan vaihtaa nopeasti ja vaivattomasti. Sisdkkeessa on ristikko, jonka avulla
solisluualuetta voidaan hoitaa.

3. SUPRAKLAVIKULAARINEN RISTIKKO
Solisluuristikon avulla solisluualuetta voidaan hoitaa alhaisella vaimennuksella.

4. PEHMUSTEET

Pehmusteet ovat potilaan mukavuutta varten, mutta ne voidaan irrottaa ja vaihtaa taytettaviin pehmusteisiin.
Pehmusteissa on myds potilasasemointia ohjaavia lisdkuvia.

5. KAKSOISKAHVA
Kaksoiskahva on ergonomisesti suunniteltu ja véhentaa potilaan ranteisiin kohdistuvaa rasitusta, toisin kuin
vakiomallinen tanko, jota muissa laitteissa kaytetaan.

6. OTINTANKO
Otintanko on niitd potilaita varten, joiden liikkumiskyky on rajoitettua.

7. PAATUET

Jarjestelm@n mukana toimitetaan sekéa Prone- ettd Contour-paatuki. Kumpaakin voidaan kayttaa
asennuskokoonpanon mukaan. Ne voidaan indeksoida sisdkkeeseen useissa kohdissa potilaan pituuden
mukaan.

8. IPSILATERAALINEN ASTEIKKO

Ipsilateraalinen asteikko vedetdan ulos potilasasennusta varten ja napsautetaan takaisin paikalleen sisdkkeen
alapuolelle hoidon ja varastoinnin ajaksi. Asteikkoa voidaan kéayttda kohdistusapuna. Sen tarkkuus on £ 1 mm.

9. KONTRALATERAALINEN ASTEIKKO
Access 360: Kontralateraalinen asteikko on sisakkeen kontralateraalisella puolella ja sitd voidaan kayttaa
kohdistusapuna. Asteikon tarkkuus on =1 mm. (tavilla vain Access 360 -malliin)

Access 360 G2: Access 360 G2: Kontralateraalisella puolella ovat lisdksi kaytettavissa ipsilaterilaaniset
asteikot. (Vain Access 360 G2)

10. ALAOSAN ASTEIKKO

Alaosan asteikko on sisakkeen polvimerkkien alapuolella ja sitd voidaan kayttda kohdistusapuna. Asteikon
tarkkuus on £ 1 mm. (tavilla vain Access 360 -malliin)

TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS - 2002686_IFU, kVue Access 360_FI 11
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OMINAISUUDET

OSAT

11. YLAOSAN CT-NOSTIN

Ylaosan CT-nostin indeksoidaan CT-alustalle paikannintangolla. Se nostaa sisédkkeen yldosaa 13 cm ja sita
kdytetdan yhdessda alaosan CT-nostimen kanssa simulaation aikana.

12. ALAOSAN CT-NOSTIN

Alaosan CT-nostin indeksoidaan CT-alustalle paikannintangolla. Se nostaa sisakkeen alaosaa 13 cm ja sita
kdytetdaan yhdessa yldosan CT-nostimen kanssa simulaation aikana.

13. YLAOSAN CT-NOSTINKIILA

CT-nostinkiila indeksoidaan paikannintankoon ja se nostaa yldosan CT-nostimen 2,5 cm:n lisdyksin. Tama kiila
voidaan napsauttaa kiinni toiseen yldosan CT-nostinkiilaan seka yldosan CT-nostimeen.

14. ALAOSAN CT-NOSTINKIILA

CT-nostinkiila indeksoidaan paikannintankoon ja se nostaa alaosan CT-nostimen 2,5 cm:n lisdyksin. Tama Kiila
voidaan napsauttaa kiinni toiseen alaosan CT-nostinkiilaan seka ruuvata kiinni alaosan CT-nostimeen.

15. INDEKSOINTILEVY

CT-nostimissa on indeksointilevyt, jotka paikantavat CT-nostimet hoitopdytdan paikannintangolla. CT-nostimien
indeksointilevyt napsahtavat kiinni CT-kiilojen indeksointilevyihin ja niilld sdddetaan korkeutta.

16. KVUE" COUCH TOP -HOITOPOYTA

kVue Couch Top -hoitopdyta on tdydellinen potilaan tukijarjestelma, joka ei sisélla alkuperaisen laitteiston
hoitopoytdalustaa. Siihen kuuluu perusrunko (tukipalkit mukaan lukien), litantalevy (tarvittaessa) ja
asianmukainen kVue Couch Top -sisdke. (Lisatietoja on kVue-asennus- ja kdyttdoppaassa.)

1 2 TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS - 2002686_IFU, kVue Access 360_FI
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KAYTTOOHJEET

KAYTTOONOTTO

PAIKANNINTANKO

Paikannintangossa on kaksi paikannintappia, jotka sopivat useimpiin vakiomallisiin asemointilisdvarusteisiin.
Kiinnita asettamalla jompikumpi paikannintangon paa asianmukaiseen yhteensopivan Varian Exact®
-hoitopdytdalustan indeksiloveen ja napsauta paikalleen. Poista tai sijoita uudelleen tangon kummasta paasta

tahansa vetamalla.

TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS — 2002686_IFU, kVue Access 360_FI 1 3
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KAYTTOOHJEET

! HUOMAUTUS ! Laitteen pituudesta johtuen suosittelemme, etta kaksi ihmista kasittelevat laitetta
asennuksen ja poistamisen aikana.

CT-NOSTIMIEN JA CT-NOSTINKIILOJEN KIINNITTAMINEN
ALUSTAAN

1. Kiinnitad kaksi (2) 1260 mm:n paikannintankoa (yleensa 9 indeksointilevyd) erilleen ja napsauta ne paikoilleen
(kuvat 1ja 2).

Kuvat 1 Kuvat 2

2. Aseta CT-nostimet ja CT-nostinkiilat halutun kokoonpanon mukaan paikannintankoihin (kuvat 3 ja 4).
Varmista, ettd CT-nostimet ja CT-nostinkiilat indeksoidaan samoja sijaintikohtia A, B, C tai D kdyttden seké
alaosan etta yldosan CT-nostimessa (kuvat 5, 6 ja 7). Nostinkiilat voidaan asettaa paallekkdin korkeuden
nostamiseksi 2,5 cm:n lisdyksin.

TAI

Kuvat 3 Kuvat 4

Kuvat 5 Kuvat 6 Kuvat 7

1 4 TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS - 2002686_IFU, kVue Access 360_FlI
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KAYTTOOHJEET

3. Jos haluat laskea laitteen korkeutta tai irrottaa CT-nostimet ja -nostinkiilat, irrota Access 360 tai Access
360 G2. Paina indeksointilevyn kummallakin puolella olevaa vapautuspainiketta, veda CT-nostin tai CT-
nostinkiila kiila pois sen alla olevasta CT-kiilasta ja poista (kuvat 8).

Kuvat 8

TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS — 2002686_IFU, kVue Access 360_FI 1 5
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KAYTTOOHJEET

ASENTAMINEN

' HUOMAUTUS ! Laitteen pituudesta johtuen suosittelemme, etta kaksi ihmista kasittelevat laitetta
asennuksen ja poistamisen aikana.

HOITOPOYTASISAKKEEN ASENTAMINEN

1. Aseta kVue Couch Top -sisdke tukipalkkien paalle ja kohdista kiinnitystapit OneTouch Latch -salvassa oleviin
tuloreikiin.

2. Tyodnna sisdke suoraan tuloreikiin kVue Couch Top -hoitopdydan pdan puoleisesta paasta. Kun siséke lukittuu
paikalleen, kuuluu naksahdus. VAIN vihredn painikkeen pinta on nakyvissé, kun sisédke on asennettu oikein
paikalleen.

HOITOPOYTASISAKKEEN POISTAMINEN

1 HOITOPOYTASISAKKEEN PAATA El SAA NOSTAA ! VAIKKA MEKANISMI ON ERITTAIN TUKEVA,
LITINNASTAT VOIVAT TAITTUA TAI RIKKOUTUA JA TEHDA HOITOPOYDASTA KAYTTOKELVOTTOMAN.
1. K&anna vipua vastapéaivaan.

2. Veda kaannettya vipua hoitopdydan toiselta puolelta, kunnes hoitopdytdsisake vapautuu. Tama voidaan
tehda yhdella kadella.

3. Veda hoitopoytdsisdake poispdin hoitopdydéasta.

1 6 TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS - 2002686_IFU, kVue Access 360_FlI
Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | . +1610-268-0585 | % +1 610-268-0588 | www.Qfix.com



KAYTTOOHJEET

KAYTTOONOTTO

PAATUKI

1. Valitse potilaalle joko Prone-paatuki tai Contour-paatuki. (Kuvassa Prone-paatuki)
2. Tyo6nna asianmukainen muovinen kohdistuskappale asianmukaiseen loveen (A, B, C, D, E, E) laitteen

ylaosassa (kuvat 9 ja 10).

3. Poista tai sijoita paatuki uudelleen vetamalla sitd ylos- ja poispdin sisdkkeesta.

v

e
ves

v’,?»l;

s
Vss

Kuvat 9

Kuvat 10
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KAYTTOOHJEET

KAYTTOONOTTO
KAKSOISKAHVA

' HUOMIO ! KAKSOISKAHVAA JA OTINTANKOJA El OLE TARKOITETTU KANTAMAAN POTILAAN PAINOA:
- Kahvoja El SAA kayttda potilaan asemointiin.
« Kahvoja El SAA kayttaa laitteeseen nousemiseen ja laitteesta poistumiseen.

1. Kohdista kaksoiskahvan péaat sisékkeen yldosassa oleviin vastaaviin reikiin (1, 2, 3, 4, 5, 6).
2. Tydnna kaksoiskahvaa alaspéin, kunnes se napsahtaa reikiin (kuvat 11 ja 12).

I HUOMAUTUS ! Kaksoiskahvan kaaren on osoitettava potilaaseen pain kuten seuraavassa kuvassa
esitetaan (kuvat 10).

3. Poista kaksoiskahva tai siirra sitd vetamalla sita ylospain, kunnes se napsahtaa pois rei’ista (kuvat 11 ja 13).
' HUOMAUTUS ! Sisdketta on painettava alaspdin, kun kahvoja poistetaan, jotta se El nouse ylospain;

vaikka mekanismi on erittdin tukeva, liitinnastat voivat taittua ja rikkoutua ja tehda hoitopdydasta
kayttokelvottoman.

e J5 e > JY
- - 3 - 3
« > ' G 1\ 2 ﬂ" o Q\
Kuvat 11 Kuvat 12
Kuvat 13
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KAYTTOOHJEET

KAYTTOONOTTO

OTINTANGOT
Tydnna otintangot asianmukaiseen loveen (A1, A2, A3) sisdkkeen yldosassa (kuvat 14).
K&anna otintankoja jompaankumpaan suuntaan, kunnes kahva kiristyy reikdan ja lukittuu paikalleen

1.

2.

(kuvat 15).

Poista otintangot k&ddntamalla niitd asennussuunnan vastaisesti, kunnes kahva loystyy, ja veda sitten suoraan
pois (kuvat 14 ja 15).

)

o
L
*
Ldd
o

Kuvat 14

e

R

Kuvat 15
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KAYTTOOHJEET

POTILAAN ASEMOIMINEN

I'HUOMAUTUS ! Potilaat voivat tarvita apua laitteeseen noustessaan ja laitteesta poistuessaan.
Seuraavissa ohjeissa annetaan ehdotuksia, mutta menettelytavat voivat vaihdella klinikan mukaan.

ACCESS 360" JA ACCESS 360" G2 -SISAKKEELLE NOUSEMINEN JA SIITA POISTUMINEN
1. Laske hoitopo6ytaa tai avusta potilasta nousemaan sisdkkeelle jakkaralla.

Kun potilas on sisdkkeella, aseta potilaan polvet polvimerkkien kohdalle.

Pyyda potilasta asettamaan ylavartalo hoitoasentoon ké&sien tai kyynérpdiden varaan.
Pyyda potilasta laskeutumaan hitaasti alas.

oA w N

Kun potilas on vatsamakuulla, aseta potilaan paa paatukeen ja pyyda hanta tarttumaan asianmukaisiin
ottimiin.

6. Sisdkkeeltd poistuttaessa noudatetaan samoja vaiheita pdinvastaisessa jarjestyksessa.

Kuvat 16 Kuvat 17 Kuvat 18
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KAYTTOOHJEET

KAYTTOONOTTO

IPSILATERAALINEN ASTEIKKO
! HUOMIO ! IPSILATERAALISTA ASTEIKKOA EI OLE TARKOITETTU KANTAMAAN POTILAAN PAINOA.

1. Kun potilas on paikallaan, kdanna ipsilateraalista asteikkoa yldsuuntaan, kunnes se lukittuu paikalleen
(kuva 20).

2. Kohdista potilas.

I'HUOMAUTUS ! Asteikot on tarkoitettu kohdistuksen avustamiseen; kdyttdjan vastuulla on varmistaa
potilaan oikea asento.

I'HUOMAUTUS ! Testeissa asteikkojen tarkkuus oli £ 1 mm.

3. K&anna ipsilateraalinen asteikko alas varastointiasentoon ennen hoitoa ja/tai varastointia (kuvat 19 ja 20).

Kuvat 19: Varastointiasento

Kuvat 20
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YLLAPITO

JARJESTELMAN PUHDISTAMINEN

Laite voidaan puhdistaa miedolla, hankaamattomalla pesu- tai desinfiointiliuoksella. Puhdista kostuttamalla
puhdas liina liuokseen ja pyyhkimalla pinta. Tarkasta laite silmamaaraisesti, ja jos se ei ole puhdas, toista edella
olevat vaiheet, kunnes laite on silmé@maaraisesti puhdas. Pyyhi mahdolliset pesuainejaamat laitteen pinnalta
puhtaalla, veteen kostutetulla liinalla. Kuivaa laite pyyhkimalld se puhtaalla, kuivalla liinalla. Seuraava pesuaine
on testattu ja sen on todettu soveltuvan laitteen puhdistamiseen.

« Vesi

- Saippua ja vesi

JARJESTELMAN DESINFIOIMINEN

Laitteen pinnan desinfioinnissa on noudatettava pesuaineen valmistajan erityisohjeita.
+ 10 % Clorox®-valkaisuaineliuos
« Isopropyylialkoholi
« Cidex® 2,4 % aktivoitu dialdehydiliuos

Hoitopdydan tai hoitopoytasisdkkeen pinnalle El SAA suihkuttaa suoraan eiké nestettd saa paastaa
perusrunkoon.

Teravia esineitd El SAA asettaa hoitopdydan tai hoitopdytasisdkkeen paalle.
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TEKNISET TIEDOT

ACCESS 360"

Painoraja: 200 kg, tasaisesti jaettu kuorma.

212,7 cm CT-nostimella

Q00000

QOQO000
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° e = =P

77 cm
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TEKNISET TIEDOT

ACCESS 360" G2

Painoraja: 200 kg, tasaisesti jaettu kuorma.

212,7 cm CT-nostimella

Lo oL o oL o ]

QDDODO

=
22,25 cmH
182 cm
o, S ] | T
E\\ ° 57 7 13 cm
1
2,8cm 2,5cm
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POTILASASENNUSKAAVIO

KVUE" ACCESS 360" -HOITOPOYDAN SISAKKEET

Potilaan nimi: ‘ ‘
Potilastunniste: ‘ Asentaja: ‘ ‘
Laakari: Pvm:

| | | |

Muistiinpanot:

[ ) [
((((( g
» -
il
g ke
l‘j - 17T
(&)
[] Vasen sisake [] Oikea siséke ! HUOMAUTUS ! Edelld olevassa kuvassa on vasen sisdke.

1. Alaosan kohdistus:‘ ‘

2. Kontralateraalinen asteikko:‘ ‘

3. Ipsilateraalinenasteikko:‘ ‘
4. Kaksoiskahvan sijainti (valitseyksi); 1 [] 2[1 3 [ 4[] 5[] 6 [1 Eikoske []

5. Otintanko, potilaan oikea puoli (valitse yksi): A1 [] A2 [] A3 [ EIKOSKE []

6. Otintanko, potilaan vasen puoli (valitse yksi: A1 [] A2 [ A3 [ EIKOSKE []

7. Kéytetty pastuki: Ei mitadn [] Prone [] Contour [] Sijainti(valitseyksi: A[] B[] ¢ D[ F[O

8. Polven sijainti (valitseyksi V1 W[ X[ v [O z[

9. Lisamuistiinpanoja:
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POTILASASENNUSKAAVIO

KVUE" ACCESS 360" -HOITOPOYDAN SISAKKEET (JATKUU)

LT —11
A @ BRAC
o= =

ol =

I'HUOMAUTUS ! Edelld olevassa kuvassa on vasen sisdke.

CT-nostimet ja -kiilat

10. Kuinka montaa CT-nostinkiilasettia kaytetaan (valitse yksi): 0 [1 1[0 2 [ 3 [

11. Ylempi CT-nostin - sijainti paikannintangolla (valitse yksi)) A [] B[] ¢ [ D [

1Ma) Paikannintangon sijainti hoitopéydéllé:‘

12. Alempi CT-nostin - sijainti paikannintangolla (valitse yksi): A O B0 cO b

12a) Paikannintangon sijainti hoitopbydéllé:‘

13. Lisamuistiinpanoja:
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POTILASASENNUSKAAVIO

KVUE" ACCESS 360" G2 -HOITOPOYDAN SISAKKEET

Potilaan nimi:‘ ‘

Potilastunniste: ‘ Asentaja: ‘ ‘

Laakari: ‘ Pvm: ‘

Muistiinpanot:

&|r
(((( a8
®
o =
E
T i
©
[] Vasen sisike [] Oikea sisike I'HUOMAUTUS ! Edellad olevassa kuvassa on vasen sisdke.

1. Ipsilateraalinen asteikko: ‘

2. Kaksoiskahvan sijainti (valitseyksi): 1 [ 2 [ 3 [ 40 5[ 6 [0 EIKOske []

3. Otintanko, potilaan oikea puoli (valitse yksi): A1 [] A2 [J A3 [ EIKOSKE []

4. Otintanko, potilaan vasen puoli (valitse yksi): A1 [] A2 [J A3 [ EIKOSKE []

5. Kaytetty paatuki: Ei mitsdn [] Prone [] Contour [ Siainti(valitseyksi: A[] B[] ¢ D[ F[
6. Polven sijainti (valitseyksi V1 W[ X[ vy O z[O

7. Lisamuistiinpanoja:
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POTILASASENNUSKAAVIO

KVUE" ACCESS 360" G2 -HOITOPOYDAN SISAKKEET (JATKUU)

I'HUOMAUTUS ! Edelld olevassa kuvassa on vasen sisdke.

CT-nostimet ja -kiilat

8. Kuinka montaa CT-nostinkiilasettia kaytetaan (valitse yksi): 0 [1 1[0 2 [ 3 [

9. Ylempi CT-nostin - sijainti paikannintangolla (valitse yksi) A [1 B[] € [ D [
9a) Paikannintangon sijainti hoitopdydalla: \

10. Alempi CT-nostin - sijainti paikannintangolla (valitse yksi): A O B0 cO b

10a) Paikannintangon sijainti hoitop’dydéllé:‘

1. Lisamuistiinpanoja:
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OSALUETTELO

KVUE" ACCESS 360" -HOITOPOYDAN SISAKKEET

"

CONOO A WN S

_
e )

RT-4544KV — kVue Access 360 Package

RT-4544KV-01 — kVue Access 360 Couch Top Insert, Vasen rinta
RT-4544KV-02 — kVue Access 360 Couch Top Insert, Oikea rinta
RT-4544KV-03 — kVue Access 360 CT Riser Set

RT-4544KV-04 — Dual Grip Handle

RT-4544KV-05 — Hand Grip Post

RT-4544KV-06 — Prone Headrest

RT-4544KV-07 — Contour Headrest

RT-4551CART — Storage Cart (ei kuvassa)

8001846 — Ipsilateral Scale

. 8001946 — Access 360 Pad Set

RT-4544KV-03A

kVue™ Access 360™
-nostinkiilasetti
(myydaan erikseen)
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OSALUETTELO

KVUE" ACCESS 360" G2 -HOITOPOYDAN SISAKKEET

CONOO A WN S

S

1.

12.
13.

30

RT-4544KV-10 — kVue Access 360 G2 Package

RT-4544KV-11 — kVue Access 360 G2 Couch Top Insert, Vasen rinta
RT-4544KV-12 — kVue Access 360 G2 Couch Top Insert, Oikea rinta
8002581 — kVue Access 360 G2 CT Riser Set

8002579 — kVue Access 360 G2 -nostinkiilasetti

RT-4544KV-04 — Dual Grip Handle

RT-4544KV-05 — Hand Grip Post

RT-4544KV-06 — Prone Headrest

RT-4544KV-07 — Contour Headrest

. RT-4551CART - Storage Cart (ei kuvassa)

8002601 — 40 cm Ipsilateral Scale (Vaihto-osa)
8002602 — 48 cm Ipsilateral Scale (Lisavaruste)
8003038 — Access 360 G2 Pad Set

TUOTEOHJE JA KAYTTOOPAS — 2002686_IFU, kVue Access 360_FI

8002579

kVue™ Access 360™ G2
-nostinkiilasetti
(myydaan erikseen)
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