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ALMINDELIGE
FORHOLDSREGLER

ADVARSLER

! ADVARSEL ! DET ER IKKE TILLADT AT MODIFICERE DETTE UDSTYR. HVIS EN DEL AF UDSTYRET
KOMMER UD FOR EN MEGET STOR BELASTNING UD OVER BELASTNINGSKAPACITETEN, SER UD TIL AT
V/ERE BESKADIGET ELLER FUNGERER FORKERT, SKAL BRUG AF UDSTYRET OMGAENDE INDSTILLES OG
QFIX KONTAKTES PA +1 484-720-6054 ELLER TECHSUPPORT@QFIX.COM.

! ADVARSEL ! BRUG IKKE BORD ELLER TILBEHOR, HVIS DER ER TYDELIGE SKADER, ELLER HVIS
UDSTYRET IKKE KAN FASTNES ORDENTLIGT. KONTROLLER FOR BESKADIGELSE OG SLITAGE FOR BRUG.

YDERLIGERE ADVARSLER
« Brug IKKE 111,8 cm (44") udvidelsen uden stotteben
« Brug IKKE 91,4 cm (36") udvidelsen i modsat retning af bordet.

« For at forhindre at tilbehoret falder og resulterende patientskade, skal du serge for, at de grenne prikker
er synlige pa siden efter installationen, hvilket angiver, at tilbeharet er sikkert installeret og slaet ud.

N

« Korrekt installation af Operon® billeddannelsesudvidelsen kraever to personer, der bruger
tilbehersvognen.

« Korrekt installation af Operon paediatrisk bord kraever to personer.

« Brug IKKE Operon billeddannelsesudvidelsesudstyret eller Operon paediatrisk bord med noget andet
bord end et Operon D-Series kirurgisk bord.

ALVORLIGE HZNDELSER

Rapportér alle alvorlige haendelser (f.eks. haendelser, der resulterer i eller har potentiale til at resultere i ded eller
alvorlig personskade) til bade Qfix og den kompetente myndighed i dit land.

BELASTNINGSKAPACITET
« Overstig IKKE 181 kg (400 Ib) med 91,4 cm (36") udvidelsen.
« Overstig IKKE 340 kg (750 Ib) med 111,8 cm (44") udvidelsen med stotteben.
« Overstig IKKE 340 kg (750 Ib) med 111,8 cm (44") udvidelsen med stetteben i modsat retning af bordet.
« Overstig IKKE 34 kg (75 Ib) med paediatrisk bordtilbeher.
« Overstig IKKE 34 kg (75 Ib) med paediatrisk bordtilbehgr i modsat retning af bordet.
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ALMINDELIGE
FORHOLDSREGLER

ADVARSELSM/ZARKATER OG BESKRIVELSER

Der henvises til Qfix.com for en liste over symboler og deres definitioner.

JAN BELASTNINGSKAPACITET - OZ 7520175
i < o (91,4 cm (36") UDVIDELSE)
[ < (a00lb
(400 Ib) Montér KUN pa bagsiden af saedet.
%A Overstig IKKE en ensartet fordelt belastning pa 181 kg (400 Ib).
A (— . 4

B <o -
=

BELASTNINGSKAPACITET - OZ 7521275 (111,8 cm UDVIDELSE )
Overstig IKKE en ensartet fordelt belastning pa 340 kg (750 Ib).

2000547 B J

S|3 stetteben ud for brug.

JAN BELASTNINGSKAPACITET - OZ 7520304 &
o 0OZ 7520375 (PZADIATRISK BORD)
34 k ; . g
wﬁ < (75 “!;l) Overstig IKKE en ensartet fordelt belastning pa 34 kg (75 Ib).
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TILSIGTET ANVENDELSE

Billedudvidelserne pa henholdsvis 91,4 cm (36") og 111,8 cm (44”) er beregnet til patientstotte under radiologiske
undersggelser og kirurgiske indgreb, nar de anvendes sammen med Operon® D-Series kirurgiske borde (model
D 750, D 752, D 760, D 770, D 820, D 830, D 850 og D 860).

De paediatriske udvidelser er beregnet til patientstotte og -positionering under kirurgiske indgreb, nar de
anvendes sammen med Operon D-Series kirurgiske borde (model D 750, D 752, D 760, D 770, D 820, D 830, D
850 og D 860).

! BEMZERK ! Ifalge amerikansk lov ma dette produkt kun saelges af eller pa en laeges anvisning.

Patientmalgrupper

Patienter, der gennemgar generelle medicinske eller kirurgiske procedurer, der involverer diagnostisk
billeddannelse.

Tilsigtede brugere

Den tilsigtede bruger til dette produkt er en person, som er kvalificeret i henhold til de lovgivningsmaessige krav
i den respektive region.
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BRUGSANVISNING

INSTALLATION AF TILBEHOR TIL 111,8 cm
(44") & 91,4 cm (36") UDVIDELSEN

- Serg for, at bordets gulvlas er aktiveret. (Se fig. 1)

- Undersgg bordet og tilbehgret for slitage eller beskadigelse for
installation.

! ADVARSEL ! KORREKT INSTALLATION AF
BILLEDDANNELSESUDVIDELSESUDSTYRET KRZAVER TO PERSONER.

Installering i ssedet (fra benstsengerne) i normal retning
1. KUR bordet til FODEN.
2. Fjern bordets bensektion. (Se fig. 2)

3. Niveaujustér benstaengerne med knappen NIVEAU pa bordvedhaenget.

4. Montér billedudvidelsen pa benstaengerne. Den skal klikke pa plads.
Nar udvidelsen er fastgjort til benstaengerne, laves der et mellemrum
mellem udvidelsen og bordsaedet. (Se fig. 3)

5. Fjern saedepuden for at installere billeddannelsesudvidelsens
fyldeplade (OZ 7522675). (Se fig. 4)

Figur1

Figur 2

Figur 3

Figur 4
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BRUGSANVISNING

6. Genmontér seedepuden. (Se fig. 5)

Figur 5

7. Montér billeddannelsesudvidelsens fyldepude, sa den udfylder
mellemrummet. (Se fig. 6)
I BEMZARK ! Billeddannelsesudvidelsens fyldeplade med pude skal
bestilles separat. Den er ikke en del af standardpakken.
8. Fjern bordets hovedsektion.
Figur 6
8 PRODUKTVEJLEDNING OG BRUGERMANUAL - 2007720_Operon Pediatric & Imaging Extension Accessories_DA
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BRUGSANVISNING

Installation til rygsektion i modsat retning KUN for 111,8 cm (44")
udvidelsen. (Se fig. 7)

! ADVARSEL ! BRUG IKKE 91,4 (36") cm UDVIDELSEN | MODSAT
RETNING.

KUR bordet hele vejen frem til hovedet.

Niveaujustér steengerne med knappen NIVEAU pa bordvedhaenget.
Montér billeddannelsesudvidelsen.

Tryk pa knappen til MODSAT retning pa handvedhasnget.
Afmontér hoved- og rygsektion.

No oo s wN e

Udskift rygsektionen med 111,8 cm (44") billeddannelsesudvidelsen.
I BEMERK ! Nar udvidelsen er fastgjort til benstsengerne, vil der vaere

et mellemrum i ssedet. (Se fig. 8) En perineal fyldeplade med pude
(OZ 7519975) kan benyttes til at fylde mellemrummet.

8. Installér den perineale fyldeplade ved at fijerne ssedet og montere
den perineale fyldeplade med pude. (Se fig. 9)

! Bemeerk ! Den perinale fyldeplade er ikke en del af standardpakken
og skal bestilles separat.

9. Genmontér seedepuden. (Se fig. 10)
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VEND bordet om ved at dreje bordets store profilbase mod anaestesi.

Figur 7

Figur 8

Figur 9

Figur 10
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BRUGSANVISNING

10. For at sikre sikker montering pa 91,4 cm (36") eller 111,8 cm (44")
udvidelsen skal de granne prikker vaere synlige. (Se fig. 11)

! ADVARSEL ! SLA IKKE STOTTEBENET IND, HVIS PATIENTEN ER PA
BORDET.

Justering og opsaetning af stotteben til 111,8 cm (44") udvidelsen. Figur 11
1. Treek i den viste 1as, mens benet holdes, for at lgsne. (Se fig. 12)
2. Serg for, at benet er i den korrekte position vinkelret pa gulvet, og at

det rorer gulvet for at understotte udvidelsens vaegt, og fastger derefter
handtaget som vist.

Figur 12

Afmontering af billeddannelsesudvidelsesudstyret fra bordet
1. Afmonter alt eventuelt tilbeheor fra billeddannelsesudvidelsen.
2. Treek ilasen pa stottebenet for at lesne det. (Se figur 13)
3. Traek benet helt ind under udvidelsen og lesn handtaget. Traek

benet hele vejen til enden af udvidelsen og fastger handtaget.

(Se figur 13)
4. Med en anden persons hjeelp frigeres lasene under udvidelsen, Fiaur 13

hvorefter tilbehgret forsigtigt fiernes. (Se figur 14) 'gur
I ADVARSEL ! DET KRZAVER MINIMUM TO PERSONER AT FJERNE
TILBEHORET.

Figur 14
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BRUGSANVISNING

INSTALLATION AF PZADIATRISK
BORDTILBEHOR

- Serg for, at bordets gulvlas er aktiveret. (Se fig. 15)

- Undersgg bordet og tilbehgret for slitage eller beskadigelse for
installation.

! ADVARSEL ! KORREKT INSTALLATION AF OPERON PZADIATRISK BORD

KRZVER TO PERSONER. Figur 15

Installering i ssedet (fra benstsengerne) i normal retning

1. KUR bordet til FODEN.

2. Fjern bordets bensektion. (Se fig. 16)

3. Niveaujustér bensteengerne med knappen NIVEAU pa bordvedhaenget.

Figur 16

4. Montér det paediatriske bord pa benstaengerne. Den skal klikke pa
plads. Nar udvidelsen er fastgjort til benstaengerne, laves der et
mellemrum mellem udvidelsen og bordsaedet. (Se fig. 17)

Figur 17

5. Fjern saedepuden for at installere billeddannelsesudvidelsens
fyldeplade (OZ 7522675). (Se fig. 18)

Figur 18
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BRUGSANVISNING

6. Genmontér seedepuden. (Se fig. 19)

Figur 19

7. Montér udvidelsens fyldepude, sd den udfylder mellemrummet.
(Se fig. 20)

I BEMZRK ! Udvidelsens fyldeplade med pude skal bestilles separat.
Den er ikke en del af standardpakken.

8. Fjern bordets hovedsektion.

Figur 20

Installation i modsat retning (Se fig. 21)

1. KUR bordet hele vejen frem til hovedet.

2. Afmontér hoved- og rygsektion.

3. Niveaujustér bordet med knappen NIVEAU péa hovedvedhaenget.
4. Udskift rygsektionen med det paediatriske bord.

! BEMZERK ! Nar det paediatriske bord er fastgjort til benstaengerne, vil

der veere et mellemrum i ssedet. (Se fig. 22) En perineal fyldeplade med Figur 21

pude (OZ 7519975) kan benyttes til at fylde mellemrummet.

5. VEND bordet om ved at dreje bordets store profilbase mod
anaestesi.

6. Tryk pa knappen til MODSAT retning pa handvedhaenget.

Figur 22
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BRUGSANVISNING

7. Fjern seedepuden og montér den perineale fyldeplade med pude.
(Se fig. 23)

I BEMAZRK ! Den perinale fyldeplade er ikke en del af standardpakken
og skal bestilles separat.

Figur 23
8. Genmontér seedepuden. (Se fig. 24)
Figur 24
9. For at sikre sikker montering af det paediatriske bord skal de grenne
prikker veere synlige. (Se fig. 25)
Figur 25
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BRUGSANVISNING

Afmontering af paediatrisk bordtilbeheor fra operationsbord

1. Fjern al eventuel tilbeher fra det paediatriske bord.

2. Med en anden persons hjeelp frigeres lasene under det paediatriske
bord (se figur 26), hvorefter tilbehoret forsigtigt fjernes.

! ADVARSEL ! DET KRZAVER MINIMUM TO PERSONER AT FJERNE
TILBEHORET.

! ADVARSEL ! PATIENTEN SKAL FJERNES FRA BORDET, FOR DET

PZDIATRISKE BORD FJERNES. KONTROLLER BORD OG TILBEH@R FOR Figur 26
BESKADIGELSE OG SLITAGE FOR BRUG.

! ADVARSEL ! BRUG IKKE BORD ELLER TILBEHOR, HVIS DER ER
TYDELIGE SKADER, ELLER HVIS UDSTYRET IKKE KAN FASTNES
ORDENTLIGT.
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VEDLIGEHOLDELSE

RENGORING AF SYSTEMET

Billeddannelsesudvidelsesudstyret og det paediatriske bord kan rengeres med et mildt, ikke-slibende
rengerings- eller desinfektionsmiddel. Renger udstyret ved at pafere midlet pa en ren klud og terre overfladen
af.

DESINFICERING AF SYSTEMET

Folgende renggringsmaterialer er blevet testet og fundet at veere egnede til rengering af
billeddannelsesudvidelsesudstyret og det paediatriske bord. Se de specifikke anvisninger fra producenten af
rengeringsmidlet vedrerende desinfektion af overfladen.

« Vand

« 10 % Clorox®-blegeoplosning

- Isopropylalkohol

« Cidex® 2,4 % aktiveret dialdehydmiddel

« Saebe og vand

RENGORING OG DESINFICERING AF PUDERNE

Rengegr og desinficér udstyret grundigt efter hver brug med en desinfektions-/rengeringsoplasning
indeholdende kvaternaer ammonium efter producentens anbefaling for at opna lavniveausdesinfektion.

RUTINEEFTERSYN

Kontrollér tilslutningerne til billeddannelsesudvidelsen for buler eller skader.
Kontrollér tilslutningerne til det paediatriske bord for buler eller skader.

Kontrollér stattebenene pa billeddannelsesudvidelsen for buler eller skader (hvis monteret) og serg for, at lasene
og den teleskopiske beveegelse af benet er gnidningsfri.

Serg for, at operationsbordets tilslutningspunkt til billeddannelsesudvidelsen ikke er beskadiget eller bojet, for
du installerer tilbehor.

Serg for, at operationsbordets tilslutningspunkt til det paediatriske bord ikke er beskadiget eller bgjet, for du
installerer tilbehor.

Kontrollér puder for snavs, misfarvning eller flaeenger. Genklarger puden for at fjerne snavs (biomateriale) og
udskift puden, hvis den er misfarvet eller flaenget.
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