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Nastavak za snimanje Operon®

OZ 7520175: 91,4-centimetarski (36-incni)
nastavak bez nozice

OZ 7521275: 11,8-centimetarski (44-incni)
nastavak s nozicom

Pedijatrijski stol Operon®
0OZ 7520304 & OZ 7520375

za stolove D-Series
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Advena Limited I Proizvelo u SAD-u drustvo

Tower Business Centre, 2nd Fir Qfix
Tower Street, Swatar, BKR 4013 440 Church Rd, Avondale, Pennsylvania, USA
Malta +1 610-268-0585 www.Qfix.com

Operon® je registrirani zastitni znak tvrtke Stryker.
Cidex® je registrirani zastitni znak drustva Johnson & Johnson.

Clorox® je registrirani zastitni znak drustva The Clorox Company.

2 VODIC | UPUTE ZA UPORABU PROIZVODA - 2007720_Operon Pediatric & Imaging Extension Accessories_HR
Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | . +1610-268-0585 | £ +1 610-268-0588 | www.Qfix.com



SADRZAJ

OPCE MUERE OPREZA ...t eseseae e seeesse s sss s sss s sss s sssss s sss s sss s sessssssssssssssssasessssssons 4
UPOZORENUA......oooooeeeeeeeeeeeeeeeeseees s s ssesessssssesssssesssssssessssesssssesssssssssssssssssssssssesssssesssssesssssesssnsnssoes 4
DODATNA UPOZORENUJA ..ot eeeeseeeeeseeseoeeeseeeeseseesssesses s sssses s ssssssssssssessonssssonssesonsssssnsssesoes 4
DOPUSTENO OPTERECENUE ... ssses s sssse s ssssssses oo s oo ssnssssnns 4
OZBILJAN STETNIDOGADAI ..o sesees s ssssessosssssssssessss s ssssesssneas 4
OZNAKE | OPISI UPOZORENUA .......oooooeeeeeeeeeeeeeeveeeseeoeseesesee s sossee s ssssssssssanssssssessssssessonssesssssnsssnnns 5

NAMUENA ... seeee e ess e ses s ssss s ses s sss e sss s s st ssss s s s s s ee s s s ees s s s snsrees 6

UPUTE ZA UPORABU ... seesees s s sss s s s s sssssessssses s sssnsenees 7
MONTIRANJE 111,8-CENTIMETARSKIH (44-INCNIH) | 91,4-CENTIMETARSKIH (36-INCNIH)
NASTAVAKA .....ooooeeeeeeeevveeeeeeeeessesesessssessssss s sssssesssss s ssss s ssssessssssessssss s sssessssssessssesssssessssssessssesssssssssssesssnns 7
MONTIRANJE PEDIJATRIJSKOG STOLA ......ioeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseeseeeesseese s ssssesesesssssssosss s ssssssnsesses 1

ODRZAVANUIE ..o s sssees 15

VvODIC | UPUTE ZA UPORABU PROIZVODA - 2007720_Operon Pediatric & Imaging Extension Accessories_HR 3

Qfix | 440 Church Road | Avondale, Pennsylvania 19311 USA | . +1610-268-0585 | £ +1 610-268-0588 | www.Qfix.com



OPCE MJERE OPREZA

UPOZORENJA

! UPOZORENUJE ! NIJE DOPUSTENO PROVODCITI BILO KAKVE PREINAKE NA OPREMI. AKO BILO KOJI DIO
OVOG UREDAJA BUDE I1ZLOZEN OPTERECENJU U SLUCAJU KATASTROFE, CINI SE DA JE OSTECEN ILI
NE FUNKCIONIRA PRAVILNO, ODMAH GA PRESTANITE UPOTREBLJAVATI | OBRATITE SE TVRTKI QFIX NA
BROJ +1484-720-6054 ILI POSALJITE PORUKU E-POSTE NA ADRESU TECHSUPPORT@QFIX.COM.

1 UPOZORENJE ! NEMOJTE KORISTITI STOL NI DODATKE AKO JE OSTECENJE VIDLJIVO ILI AKO SE UREDAJ
NE MOZE DOBRO UCVRSTITI. PRIJE SVAKE UPOTREBE PREGLEDAJTE IMA LI ZNAKOVA OSTECENJA ILI
ISTROSENOSTI.

DODATNA UPOZORENJA
« NEMOJTE koristiti 111,8-centimetarski (44-in¢ni) nastavak bez nozice.
« NEMOJTE koristiti 91,4-centimetarski (36-in¢ni) dodatak u suprotnom smjeru u odnosu na stol.

- Da biste sprijeciliispadanje dodatka ili ozljedivanje bolesnika, provjerite vide li se nakon montiranja zelene
toCke sa strane koje upucuju na to da je dodatak Cvrsto postavljen i aktiviran.

.

- Da bi nastavak za snimanje Operon® bio pravilno postavljen, dvije ga osobe moraju montirati pomocu
kolica za dodatke.

« Da bi pedijatrijski stol Operon bio pravilno postavljen, moraju ga postavljati dvije osobe.

« Nastavak za snimanje Operon i pedijatrijski stol Operon smijete koristiti SAMO uz stol za kirurSke zahvate
Operon D-Series.

OZBILJAN STETNI DOGADPAJI

Sve Stetne dogadaje (npr. Stetne dogadaje koji dovode do ili mogu dovesti do smrti ili teSke ozljede) prijavite tvrtki
Qfix i nadleznom tijelu u vasoj zemlji.

DOPUSTENO OPTERECENJE
« NEMOJTE prekoraciti 181 kg (400 Ib) kada koristite 91,4-centimetarski (36-in¢ni) nastavak.
« NEMOJTE prekoraciti 340 kg (750 Ib) kada koristite 111,8-centimetarski (44-inni) nastavak s nozicom.

« NEMOJTE prekoraciti 340 kg (750 Ib) kada koristite 111,8-centimetarski (44-inni) nastavak s nozicom
u suprotnom smjeru.

« NEMOJTE prekoraciti 34 kg (75 Ib) kada koristite pedijatrijski stol.
« NEMOJTE prekoraciti 34 kg (75 Ib) kada koristite pedijatrijski stol u suprotnom smjeru.
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OPCE MJERE OPREZA

OZNAKE | OPISI UPOZORENJA

Popis simbola i njihove definicije potrazite na web-mjestu Qfix.com
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181 kg
'ﬁ'ﬁ < (400 Ib)

o

p_— |

DOPUSTENO OPTERECENJE — OZ
7520175 (91,4-CENTIMETARSKI
(36-INCNI) NASTAVAK)

Pri¢vrstite SAMO za straznji dio sjedala.

NEMOJTE prekoraciti 181 kg (400 Ib) ujednac¢eno rasporedenog
opterecenja.

A

|2

[

340 kg
'I'ﬁ < (750 Ib)

(o =

2000547 B )

DOPU$TENO OPTERECENJE — OZ 7521275 (111,8-CENTIMETARSKI
(44-INCNI) NASTAVAK)

NEMOJTE prekoraciti 340 kg (750 Ib) ujednaceno rasporedenog opterecenija.

Prije koriStenja postavite nozicu.

/A

- 34 kg
In‘ﬁ < (75b)

oooooooooo

DOPUSTENO OPTERECENJE — OZ 7520304
| OZ 7520375 (PEDIJATRIJSKI STOL)

NEMOJTE prekoraciti 34 kg (75 Ib) ujednaceno rasporedenog
opterecenja.
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NAMJENA

91,4-centimetarski (36-incni) i 111,8-centimetarski (44-incni) nastavci za snimanje namijenjeni su pruzanju podrske
bolesniku tijekom radioloskih i kirurSkih postupaka kada se koriste u kombinaciji sa stolovima za kirurSke zahvate
Operon® D-Series (modeli D 750, D 752, D 760, D 770, D 820, D 830, D 850 i D 860).

Pedijatrijski nastavci namijenjeni su pridrzavanju i namjestanju bolesnika tijekom kirurskih postupaka kada se
koriste u kombinaciji sa stolovima za kirurSke zahvate Operon D-Series (modeli D 750, D 752, D 760, D 770,
D 820, D 830, D 850 i D 860).

! NAPOMENA ! Prema americkom saveznom zakonu ovaj uredaj moze se kupiti samo od lije¢nika ili na
preporuku lije¢nika.

Ciljana skupina pacijenata
Pacijenti koji se podvrgavaju op¢im medicinskim ili kirurSkim postupcima koji ukljuc¢uju dijagnosti¢ko snimanje.

Predvideni korisnici

Predvideni korisnik proizvoda osoba je kvalificirana u skladu sa zahtjevima regulatornog podrucja.
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UPUTE ZA UPORABU

MONTIRANJE 111,8-CENTIMETARSKIH
(44-INCNIH) | 91,4-CENTIMETARSKIH
(36-INCNIH) NASTAVAKA

« Provjerite jesu li podne blokade stola aktivirane. (pogledaijte sl. 1) /
« Prije montiranja provjerite ima li na stolu i dodatku znakova troSenja
ili ostecenja. Slika 1

! UPOZORENJE ! DA Bl NASTAVAK ZA SNIMANJE BIO PRAVILNO
POSTAVLJEN, MORAJU GA MONTIRATI DVIJE OSOBE.

Montiranje na sjedalo (bez dijela za noge) u normalnom smjeru
1. POVUCITE stol prema NOZICI.
2. Uklonite dio za noge sa stola. (pogledajte sl. 2)

3. Precke za noge poravnajte pomocu gumba ,LEVEL* (Poravnanje) na
dodatku za stol.

Slika 2
4. Nastavak za snimanje pri¢vrstite na precke za noge. Kliknut ¢e na svoje
mjesto. Kada se nastavak pric¢vrsti na precke za noge, izmedu nastavka
i sjedala stvorit ¢e se praznina. (pogledajte sl. 3)
Slika 3
5. Uklonite jastucic¢ sjedala da biste montirali plosni umetak nastavka za
snimanje (OZ 7522675). (pogledajte sl. 4)
Slika 4
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UPUTE ZA UPORABU

6. Ponovno postavite jastucic¢ sjedala na stol. (pogledajte sl. 5)

Slika 5

7. Postavite jastuci¢ ploSnog umetka nastavka za snimanje da biste
popunili prazninu. (pogledajte sl. 6)
I NAPOMENA ! Plo¢u za punjenje nastavka za snimanje s jastuc¢icem
potrebno je naruciti zasebno. Nije dio standardnog paketa.
8. Dio za glavu odvojite od stola.
Slika 6
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UPUTE ZA UPORABU

Montiranje na straznji dio u suprotnom smjeru SAMO za
111,8-centimetarski (44-in¢ni) nastavak. (pogledajte sl. 7)

1 UPOZORENJE ! NEMOJTE KORISTITI 91,4-CENTIMETARSKI (36-INCNI)
DODATAK U SUPROTNOM SMJERU.

1.

2.

I NAPOMENA ! Kada je nastavak pricvr§éen na precke za noge, u dijelu
za sjedalo stvorit ¢e se praznina. (pogledajte sl. 8) Perinealni plosni
umetak s jastucicem (OZ 7519975) moze se koristiti za popunjavanje

POVUCITE stol cijelim putem do glave.

Precke za leda poravnajte pomoéu gumba ,LEVEL" (Poravnanje) na

dodatku za stol. Slika7
Pricvrstite nastavak za snimanje.

OKRENITE stol okretanjem velikog postolja stola prema dijelu za
anesteziju.

Pritisnite gumb za usmjerenje UNATRAG na dodatku za ruke.
Odvojite dio za glavu i leda.
Dio za leda zamijenite 111,8-centimetarskim (44-inénim) nastavkom za

snimanje.

praznine.
Slika 8
8. Da biste postavili perinealni plosni umetak, uklonite sjedalo
i pricvrstite perinealni ploSni umetak s jastuc¢i¢em. (pogledajte sl. 9)
! NAPOMENA ! Perinealni plosSni umetak nije dio standardnog paketa i
potrebno ga je naruciti zasebno.
Slika 9
9. Ponovno postavite jastucic¢ sjedala na stol. (pogledajte sl. 10)
Slika 10
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UPUTE ZA UPORABU

10. Provjerite jesu li zelene tocCke vidljive da biste 91,4-centimetarski
(36-incni) ili 111,8-centimetarski (44-in¢ni) nastavak sigurno ucvrstili.
(pogledajte sl. 1)

1 UPOZORENJE ! NOZICU NEMOJTE DEAKTIVIRATI AKO JE BOLESNIK
NA STOLU.

Slika 11
PodesSavanje i montiranje 111,8-centimetarske (44-in¢ne) nozice nastavka

1. Povucite zasun dok drzite nozicu da biste je otpustili. (pogledajte sl. 12)

2. Provjerite je li nozica u pravilnom polozaju, okomita u odnosu na pod
i dodiruje li pod da bi se masa nastavka mogla osloniti, a zatim ucvrstite
ruCicu kao Sto je prikazano.

Slika 12

Uklanjanje nastavka za snimanje sa stola

1. Ako na dodatku za snimanje ima dodataka, sve ih uklonite.

2. Povucite zasun na potpornoj nozici da biste otpustili nozicu.
(pogledajte sl. 13)

3. Primite cijelu nozicu ispod nastavka i otpustite rucicu. Povucite
nozicu do kraja nastavka i pri¢vrstite rucicu. (pogledaijte sl. 13)

4. Suradnik vam treba pazljivo pomodi pri otpustanju zasuna ispod

nastavka i uklanjanja dodatka. (pogledajte sl. 14) Slika 13

' UPOZORENJE ! NAJMANJE DVIJE OSOBE MORAJU SUDJELOVATI
U UKLANJANJU DODATKA.

Slika 14
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UPUTE ZA UPORABU

MONTIRANJE PEDIJATRIJSKOG STOLA

« Provjerite jesu li podne blokade stola aktivirane. (pogledaijte sl. 15)

« Prije montiranja provjerite ima li na stolu i dodatku znakova troSenja

ili ostecenja.
' UPOZORENUJE ! DA Bl PEDIJATRIJSKI STOL OPERON BIO PRAVILNO /
POSTAVLJEN, MORAJU GA POSTAVLJATI DVIJE OSOBE.
Slika 15
Montiranje na sjedalo (bez dijela za noge) u normalnom smjeru
1. POVUCITE stol prema NOZICI.
2. Uklonite dio za noge sa stola. (pogledajte sl. 16)
3. Precke za noge poravnajte pomoc¢u gumba ,LEVEL" (Poravnanje) na
dodatku za stol.
Slika 16
4. Pedijatrijski stol pri¢vrstite na precke za noge. Kliknut ¢e na svoje
mjesto. Kada je nastavak pri¢vrséen na precke za noge, izmedu
nastavka i sjedala stvorit ¢e se praznina. (pogledajte sl. 17)
Slika 17
5. Uklonite jastucic¢ sjedala da biste montirali plosni umetak nastavka za
snimanje (OZ 7522675). (pogledajte sl. 18)
Slika 18
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UPUTE ZA UPORABU

6. Ponovno postavite jastucic¢ sjedala na stol. (pogledajte sl. 19)

Slika 19
7. Postavite jastuci¢ ploSnog umetka nastavka da biste popunili prazninu.
(pogledaijte sl. 20)
I NAPOMENA ! Plosni umetak nastavka s jastuc¢icem potrebno je naruciti
zasebno. Nije dio standardnog paketa.
8. Dio za glavu odvojite od stola.
Slika 20
Montiranje u suprotnom smjeru (pogledajte sl. 21)
1. POVUCITE stol cijelim putem do glave.
2. Odvojite dio za glavu i leda.
3. Stol poravnajte pomoc¢u gumba ,LEVEL" (Poravnanje) na dodatku za
ruke.
4. Dio za leda zamijenite pedijatrijskim stolom.
I NAPOMENA ! Kada je pedijatrijski stol pricvrséen na precke za Slika 21
noge, u dijelu za sjedalo stvorit ¢e se praznina. (pogledajte sl. 22)
Perinealni plosni umetak s jastucicem (OZ 7519975) moze se koristiti za
popunjavanje praznine.
5. OKRENITE stol okretanjem velikog postolja stola prema dijelu za
anesteziju.
6. Pritisnite gumb za usmjerenje UNATRAG na dodatku za ruke.
Slika 22
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UPUTE ZA UPORABU

7. Uklonite jastuci¢ sjedala i pricvrstite perinealni plosni umetak
s jastuci¢em. (pogledaijte sl. 23)

I NAPOMENA ! Perinealni ploSni umetak nije dio standardnog paketa
i potrebno ga je naruciti zasebno.

Slika 23
8. Ponovno postavite jastucic¢ sjedala na stol. (pogledajte sl. 24)
Slika 24
9. Provjerite jesu li zelene tocke vidljive da biste pedijatrijski stol sigurno
ucvrstili. (pogledajte sl. 25)
Slika 25
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UPUTE ZA UPORABU

Uklanjanje pedijatrijskog stola sa stola za kirurSke zahvate

1. Ako na pedijatrijskom stolu ima dodataka, sve ih uklonite.

2. Suradnik vam treba pazljivo pomodi pri otpustanju zasuna (pogledajte
sl. 26) ispod pedijatrijskog stola i uklanjanja dodatka.

! UPOZORENJE ! NAJMANJE DVIJE OSOBE MORAJU SUDJELOVATI
U UKLANJANJU DODATKA.

' UPOZORENJE ! BOLESNIKA MORATE PREMJESTITI SA STOLA PRIJE

NEGO STO POKUSATE UKLONITI PEDIJATRIJSKI STOL. PRIJE SVAKE Slika 26
UPOTREBE PREGLEDAJTE STOL | DODATKE RADI OSTECENJA
I ISTROSENOSTI.

! UPOZORENJE ! NEMOJTE KORISTITI AKO JE OSTECENJE VIDLJIVO ILI
AKO SE UREDPAJ NE MOZE CVRSTO POSTAVITI.
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ODRZAVANJE

CISCENJE SUSTAVA

Nastavak za snimanje i pedijatrijski stol ocistite blagom, neabrazivnom otopinom za ciS¢enje ili dezinfekciju.
Da biste ocistili povrsinu, nanesite otopinu na Cistu krpu i obriSite povrsinu.

DEZINFEKCIJA SUSTAVA

Sljededa su sredstva za CiS¢enje testirana te je utvrdeno da su prikladna za CiS¢enje povrsina nastavka za snimanje

vev 7

i pedijatrijskog stola. Da biste dezinficirali povrsinu, potrazite posebne upute proizvodaca sredstva za CiS¢enje.
+ Voda
- 10-postotna otopina izbjeljivaca Clorox®
« lzopropilni alkohol
« 2,4-postotna otopina aktiviranog dialdehida Cidex®

« Sapunivoda

CISCENJE | DEZINFEKCIJA JASTUCICA

Temeljito ocistite i dezinficirajte uredaj nakon svakog koriStenja kvaternarnom otopinom sredstva za dezinfekciju/
CiS¢enje na bazi amonijaka u skladu s preporukama proizvodaca da biste postigli nisku razinu dezinfekcije.

RUTINSKA PROVJERA

Provjerite ima li na spojevima nastavka za snimanje udubina ili oStecenja.
Provjerite ima li na spojevima pedijatrijskog stola udubina ili osteéenja.

Provjerite ima li na nozici nastavka za snimanje (ako je montirana) udubina ili osteéenja te funkcioniraju li zasuni
i produljivanje nozZice.

Prije montiranja dodataka provjerite nije li toCka spoja stola za kirurSke zahvate i nastavka za snimanje oStecena
ili savijena.

Prije montiranja dodataka provjerite nije li tocka spoja stola za kirurSke zahvate i pedijatrijskog stola ostecena ili
savijena.

Provjerite ima li na jastucic¢ima Cestica, znakova gubitka boje ili troSenja. Ponovno obradite jastucic¢ da biste uklonili
Cestice (biomaterijal) i zamijenite ga ako vidite znakove gubitka boje ili trosenja.
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